Tommasli

RELATORIO ANALITICO PARCIAL

002-64316-44
-01-

INFORMACOES DO CLIENTE
Cliente: FUNDACAO RENOVA
Enderego: Avenida Getulio Vargas
Cidade: Belo Horizonte Complemento:
Ne°: 671 Bairro: Funcionarios
CEP: 30112021 Estado: MG
INFORMAGOES DA AMOSTRA

Identificacdo da Amostra:
Local da Coleta:

AGUA POTAVEL - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
ETA GALILEIA UTM:232674 / 7896485

Data da Coleta: 01/02/2017 Data Recebimento: 02/02/2017
Hora da Coleta: 12:00 Emisséo do Relatério: 08/02/2017
Data de Inicio do(s) Ensaio(s): 01/02/2017

Responsavel pela Coleta: Laboratério

Identificagao da Proposta: 20237/1

Critério de Conformidade: PORTARIA 2914/2011-MS

Tipo da Amostra: AGUA POTAVEL

INFORMACOES DE CAMPO

Cond. Ambientais 48h anterior a coleta: Sol

Cond. Ambientais durante coleta: Sol

Temperatura do Ambiente: 31,7°C

Observagdes Relevantes:

Nao informado.
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RESULTADOS ANALITICOS
FisiCO-QUIMICO
SOLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS 72,4 mg/L VR: <= 1000 mg/L
LQ: 10,0 mg/L Incerteza: 19,8 Método: SMEWW 22° ED. 2012, 2540 C
DUREZA TOTAL 24,00 mg/L VR: <= 500 mg/L
LQ.: 2,0 mg/L Incerteza: 8 % Método: SMEWW 22° ED. 2012, 2340 C
TURBIDEZ < 0,34 UNT VR: <= 5 UNT
L.Q.: 0,34 UNT Incerteza: 10,56 % Método: SMEWW 22° ED. 2012, 2130 B
pH 6,98 VR: 6,0-9,5
LQ.: 2a12 Incerteza: 7,11 % Método: SMEWW, 222 Edicao, 2012 Método 4500H+
CONDUTIVIDADE 151,00 pS/cm
LQ: 0,1 uS/cm Incerteza: 17,1 % Método: SMEWW 22°¢ ED. 2012, 2510
CLORO RESIDUAL LIVRE 1,00 mg/L VR: 0,2a5,0mg/L
L.Q.: 0,2 mg/L Incerteza: 4,65 % Método: POP-ANL-009 Rev 10
COR APARENTE 1,0 mgPt/L VR: <= 15 mgPtL
L.Q.: 1,0 mgPt/L Incerteza: 10,24 % Método: SMEWW 22° ED. 2012, 2110, 2120 D
GOSTO E ODOR (T) Nao detectavel VR: Intensidade 6
L.Q.: NA Incerteza: NA Método: SMEWW 22° ED. 2012-2150 (ADAPTADO)
METAIS
ARSENIO TOTAL < 0,0010 mg/L VR: <= 0,01 mg/L
L.Q.: 0,0010 mg/L Incerteza: 4,16 % Método: POP-FQ-081 Rev 06
BARIO TOTAL 0,026 mg/L VR: <= 0,7 mg/L
L.Q.: 0,010 mg/L Incerteza: 5,09 % Método: POP-FQ-081 Rev 06
CADMIO TOTAL 0,0013 mg/L VR: <= 0,005 mg/L
LQ: 0,0010 mg/L Incerteza: 4,96 % Método: POP-FQ-081 Rev 06
CHUMBO TOTAL < 0,01 mg/L VR: <= 0,01 mg/L
L.Q: 0,01 mg/L Incerteza: 5,89 % Método: POP-FQ-081 Rev 06
MERCURIO TOTAL < 0,00010 mg/L VR: <= 0,001 mg/L
L.Q.: 0,00010 mg/L Incerteza: 4,29 % Método: POP-FQ-081 Rev 06
NIQUEL TOTAL < 0,010 mg/L VR: <= 0,07 mg/L
L.Q.: 0,010 mg/L Incerteza: 4,96 % Método: POP-FQ-081 Rev 06
SELENIO TOTAL < 0,010 mg/L VR: <= 0,01 mg/L
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L.Q.: 0,010 mg/L

ZINCO TOTAL
L.Q.: 0,010 mg/L

ALUMINIO TOTAL
LQ: 0,010 mg/L

ANTIMONIO TOTAL

LQ.: 0,0010 mg/L

CROMO TOTAL
L.Q.: 0,010 mg/L

FERRO TOTAL
L.Q: 0,010 mg/L

MANGANES TOTAL
LQ: 0,010 mg/L

URANIO TOTAL
L.Q.: 0,010 mg/L

COBRE TOTAL

LQ: 0,0010 mg/L

SODIO TOTAL
L.Q: 0,10 mg/L

RELATORIO ANALITICO PARCIAL
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Método: POP-FQ-081 Rev 06

0,042 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

0,029 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

<0,0010 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

< 0,010 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

< 0,010 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

< 0,010 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

< 0,010 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

< 0,0010 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

10,54 mg/L VR:
Método: POP-FQ-081 Rev 06

<= 5 mg/L

<= 0,2 mg/L

<= 0,005 mg/L

<= 0,05 mg/L

<= 0,3 mg/L

<= 0,1 mg/L

<= 0,03 mg/L

<= 2 mg/L

<= 200 mg/L

Legenda: UFC=Unidade Formadora de Col6nia; NMP=Numero Mais Provavel; LQ=Limite de Quantificagdo; NA=N&o se aplica

RNFT=S6lidos Suspensos Totais ; NI=Nao Informado; VA=Virtualmente Ausente; VP=Virtualmente Presente; VR=Valor de Referéncia.

CONTROLE DE QUALIDADE DO(S) ENSAIO(S)

Branco

Andlise

ARSENIO TOTAL
BARIO TOTAL
CADMIO TOTAL
CHUMBO TOTAL
MERCURIO TOTAL
NIQUEL TOTAL
SELENIO TOTAL
ZINCO TOTAL

SOLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS

Assinatura Digital:

Resultado

< 0,0010 mg/L
< 0,010 mg/L
< 0,0010 mg/L
< 0,01 mg/L

< 0,00010 mg/L
< 0,010 mg/L
< 0,010 mg/L
< 0,010 mg/L
< 10,0 mg/L

LQ

0,0010 mg/L
0,010 mg/L

0,0010 mg/L
0,01 mg/L

0,00010 mg/L
0,010 mg/L
0,010 mg/L
0,010 mg/L
10,0 mg/L
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ALUMINIO TOTAL < 0,010 mg/L 0,010 mg/L
ANTIMONIO TOTAL <0,0010 mg/L 0,0010 mg/L
CROMO TOTAL < 0,010 mg/L 0,010 mg/L
FERRO TOTAL < 0,010 mg/L 0,010 mg/L
MANGANES TOTAL < 0,010 mg/L 0,010 mg/L
URANIO TOTAL <0,010 mg/L 0,010 mg/L
DUREZA TOTAL <2,0 mgiL 2,0 mg/L
COBRE TOTAL <0,0010 mg/L 0,0010 mg/L
TURBIDEZ < 0,34 UNT 0,34 UNT
SODIO TOTAL <0,10 mg/L 0,10 mg/L
COR APARENTE < 1,0 mgPY/L 1,0 mgPY/L
Recuperagéo
Andlise Recuperacao (%)
ARSENIO TOTAL 87,15
BARIO TOTAL 101,70
CADMIO TOTAL 80
CHUMBO TOTAL 80,10
MERCURIO TOTAL 92,44
NIQUEL TOTAL 77,78
SELENIO TOTAL 77,27
ZINCO TOTAL 78,27
ALUMINIO TOTAL 105,25
ANTIMONIO TOTAL 79,74
CROMO TOTAL 103,23
FERRO TOTAL 94,47
MANGANES TOTAL 97,50
URANIO TOTAL 78
DUREZA TOTAL 96
COBRE TOTAL 112,80
SODIO TOTAL 81,29
AMOSTRAGEM

Quando a coleta é realizada pelo cliente o plano de amostragem é de responsabilidade do mesmo. Quando o Tommasi Analitica
é responsavel pela coleta, o plano de amostragem é realizado no FO-ANL-074 baseado na NIT-DICLA-057. Para a retirada
das amostras o0 Tommasi Analitica utiliza o "POP-ANL-010 Procedimento de amostragem" e o0 "POP-ANL-011 Procedimento
de Amostragem em Pogos de Monitoramento" baseados no Guia de Coleta e Preservagao de amostras de agua, CETESB,
2011, no SMEWW 22 ed., 2012 e na ABNT NBR 15847-Amostragem de agua sub. em po¢os de monitoramento-métodos
de purga, 07/2010.

EXECUCAO DOS ENSAIOS
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Para as amostras ambientais, o0 Tommasi Analitica garante que todas as andlises foram executadas dentro do prazo de
validade de cada pardmetro, de acordo com cada matriz, segundo: ABNT NBR 9898 - Preservacéo e Técnicas de Amostragem
de Efluentes liquidos e corpos receptores; ABNT NBR 10007 Amostragem de Residuos Sélidos; Projeto CETESB - GTZ -
Amostragem do solo (6300 e 6310 de 11/1999) e SMEWW 22 ed., 2012, quando todo o tramite analitico (retirada de amostra,
transporte e analise) é de responsabilidade do Tommasi Analitica. Quando a coleta é de responsabilidade do interessado,
caso haja algum desvio, o cliente é imediatamente consultado sobre a disposi¢ao das amostras e a continuidade do processo
analitico.

Relacao dos Volumes e Preservacoes utilizados nos Ensaios

Ensaio Frasco Volume Preservante / Conservante
FiSICO-QUIMICO POLIETILENO 1L 1000 ml REFRIGERADO
FiSICO-QUIMICO POLIETILENO 300ML 300 ml ACIDO SULFURICO 1:1 e REFRIGERADO
METAIS POLIETILENO 1L 1000 ml HNO3 CONCENTRADO e REFRIGERADO
ABRANGENCIA

- O(s) resultado(s) se referem somente a(s) amostra(s ) analisada(s).

- Este Relatério Analitico s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracgao.

- A cadeia de custodia esta a disposigao para ser solicitada a qualquer momento pelo interessado.
- Este Relatdrio Analitico esta de acordo com a IN 02/2009 do IEMA.

CONCLUSAO

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) constante(s) na Portaria 2.914/2011, (Ministério da Saude), 12 de Dezembro de 2011,
encontra(m)-se em conformidade quando comparado a esta.

i

Rosiene Rodrigues Pires
Responsdvel Técnica
CRQ 21200115 - 212 Regido
AFT: AFB95539-9BB3-4CBB-93CA-F8A26D0A29FD
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